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Abstract 
Development on laboratory of pesticide residue analysis in compliance with ISO/IEC 17025: 2005 for 

competent accreditation of the Division of Development of Inspection for Crops and Production Resources 
(DDICPR), Office of Agricultural Research and Development Region 1 (OARD1), was conducted during 2009-2010. 
The operations were development of knowledge and understanding of personnel on the quality requirements 
according to the ISO/IEC 17025: 2005, writing and making quality document, technical competence required, place 
preparation, laboratory facilities, method validation, uncertainty measurement, internal and external quality control 
procedure, internal audit and management meeting for review of the laboratory’s management system. All 
documents for the competent accreditation of testing laboratory were submitted to the Bureau of Laboratory Quality 
Standards (BLQS), Department of Medical Science on December 11, 2009. The laboratory was assessed two times, 
i.e. pre- and on-site assessment and finally accredited ISO/IEC 17025: 2005 on October 14, 2010. The accreditation 
number is 1192/53 and has been validated for 3 years. The scope of accredited laboratory in the field of food testing 
was method for the determination of five organophosphorus pesticide residues in exporting fresh longans, i.e. 
diazinon, pirimiphos–methyl, malathion, chlorpyrifos and ethion. The advantage of being accredited laboratory 
provided strengthened service among provincial areas of the Department of Agriculture and to build up consumer 
confidence in test report of pesticide residues in fresh longans for export. The accredited laboratory issued test 
report for exporting customers (127 samples) in 2009-2010. In the list of certified pesticide residues, chlorpyrifos was 
most frequently detected (86 samples) and its residual levels ranged from 0.01 to 0.54 mg/kg.   
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บทคัดยอ  
การพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในการรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบดําเนินการท่ีกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต (กพป.) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 (สวพ.1) ระหวาง พ.ศ. 2552 - 2553 โดยดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และความเขาใจในขอกําหนดของ
ระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025: 2005 การเขียนและจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ เทคนิควิชาการท่ีจําเปน เตรียม
สถานที่ เคร่ืองมือ การทดสอบความใชของวิธี การหาคาความไมแนนอนในการวัด มีการควบคุณภาพการทดสอบท้ังภายใน
และภายนอก จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และจัดประชุมเพื่อทบทวนการบริหารระบบคุณภาพ ไดรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดย่ืนขอการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตอสํานักมาตรฐานหองปฏิบติัการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2552 โดยตรวจประเมิน 2 คร้ัง ไดแก การตรวจประเมินเบื้องตน และประเมินจริง 
หองปฏิบัติการผานการประเมินและไดรับการรับรอง เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ลําดับการรับรองที่ 1192/53 อายุการรับรอง 3 
ป ในขอบขายวิธีทดสอบการวิเคราะหสารตกคางในลําไยสดสงออกในกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 5 ชนิด ไดแก diazinon, 
pirimiphos – methyl, malathion, chlorpyrifos และ ethion การไดรับรองเปนการสรางความเขมแข็งใหกับงานบริการของกรม
วิชาการเกษตรในสวนภูมิภาค และเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในผลการทดสอบดานสารพิษตกคางในลําไยสดสงออก 
ในป 2552-53 หองปฏิบัติการ กพป. สวพ.1 ไดออกใบรับรองใหลูกคาสงออกจํานวน 127 ตัวอยาง ในรายการที่ขอรับรองพบ 
chlorpyrifos มากที่สุด จํานวน 86 ตัวอยาง ปริมาณที่พบอยูในชวง 0.01 - 0.54 mg/kg   
คําสําคัญ: ISO/IEC 17025: 2005, ลําไยสดสงออก, ประโยชนการไดรับรอง        

                                                           
1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000  
1 Office of Agricultural Research and Development Region 1, Muaeng District, Chiang Mai 50000   



 การรับรองความสามารถ    ปที่ 42 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม  2554   ว. วิทยาศาสตรเกษตร                       134 

คํานํา  
หองปฏิบัติการ กพป. สวพ.1 เปนหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร มีหนาที่วิเคราะหและบริการในเขต

ภาคเหนือตอนบน และตัวอยางพืชที่สงมาวิเคราะหสารพิษตกคางสวนมากเปนลําไยสด ไดแก ตัวอยางจากแหลงผลิต GAP 
จํานวน 2,077 ตัวอยาง และตัวอยางสงออกจํานวน 2,740 ตัวอยาง (คิดเปนปริมาณสงออก 60,280 ตัน) เปนตน สารพิษ
ตกคางที่พบในผลลําไยสวนมาก คือ chlorpyrifos และ cypermetrin ปจจุบันระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เปน
ระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลของการดําเนินการทดสอบเฉพาะ หรือชนิดของการทดสอบของ
หองปฏิบัติการอยางเปนทางการ เพื่อใหม่ันใจไดวาในทุกขั้นตอนของหองปฏิบัติการจะมีการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห และ
สามารถตรวจยอนกลับได (นิรนาม, 2548) และคณะทํางานของ กพป. สวพ.1 ทุกคน ไดชวยกันทํางานเพื่อขอรับรองใน
ขอบขายการวิเคราะหสารตกคางในลําไยสดสงออกในกลุมออรแกโนฟอสฟอรัส 5 ชนิด คือ diazinon, pirimiphos – methyl, 
malathion, chlorpyrifos และ ethion โดยใชเคร่ือง GC-FPD โดยวัตถุประสงคในระบบคุณภาพเพื่อใหผลการวิเคราะหทดสอบ
ที่ออกมาจากหองปฏิบัติการสารพิษตกคางมีความถูกตองแมนยําและมีมาตรฐานเปนที่นาเช่ือถือและยอมรับในระดับสากล 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ลดขอโตแยง ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และเจาหนาที่มีความเปนมืออาชีพที่ดี และ
ทํางานดวยความเปนกลางไมมีผลประโยชนทับซอน จึงเปนส่ิงที่ตองเรงดําเนินการดวน    

 
อุปกรณและวิธีการ 

ในป 2552 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 (สวพ.1) ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานระบบคุณภาพหองปฏิบัติ
กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต (กพป.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 แบงออกเปน 9 คณะทํางาน 
ไดแก คณะท่ีปรึกษา คณะทํางานผูจัดการดานคุณภาพ คณะทํางานดานวิชาการ เจาหนาที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
คณะทํางานทดสอบความใชไดของวิธีและการรับรองผลในหองปฏิบัติการ คณะทํางานดานเคร่ืองมือ/อุปกรณวิทยาศาสตร 
คณะทํางานดานการจัดซื้อ จัดการสารมาตรฐาน สารอางอิง และสารเคมี เจาหนาที่รับตัวอยาง และเจาหนาที่ควบคุมเอกสาร
ผลการทดสอบ ไดดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ผอ. สวพ.1 เปนผูมอบหมายถอยแถลงนโยบายคุณภาพ และ
มีการประชุมเพื่อติดตามงานอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังตามแผนปฏิบัติการ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ พัฒนา
บุคลากรและการฝกอบรม จัดทําคูมือคุณภาพและเอกสารในระบบคุณภาพตามขอกําหนด ปรับปรุงสถานท่ี เคร่ืองมือ และการ
จัดซื้อสินคาและบริการ ทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบและการประมาณคาความไมแนนอนของวิธีทดสอบการวิเคราะหสาร
ตกคางในลําไยสดสงออกในกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 5 ชนิด ไดแก diazinon, pirimiphos – methyl, malathion, chlorpyrifos 
และ ethion ดัดแปลงจากวิธีการ Steinwandter (1985) เพื่อใชเปนวิธีมาตรฐานของหองปฏิบัติการ (In-house method), การ
ควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ, ตรวจติดตามคุณภาพภายใน, ประชุมทบทวนระบบบริหาร และย่ืนขอรับรองความสามารถ
ของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005  

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. พัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม ไดจัดทําการสํารวจการฝกอบรมและไดคัดเลือกจัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป 2552-2553 ขึ้นโดยสงคณะทํางานในระบบไปฝกอบรมภายนอกที่จัดโดยหนวยงานภายนอก การฝกอบรมภายใน 
และการฝกอบรมแบบ on-the-job training ตามแผนการฝกอบรม โดยคณะทํางานในระบบตองผานการฝกอบรมขอกําหนด 
ISO/IEC 17025: 2005 ทั้งในดานคุณภาพ 15 ขอ และวิชาการ 10 ขอ (นิรนาม, 2548) การเขียนคูมือคุณภาพ และเทคนิคดาน
วิชาการ เปนตน    

2. จัดทําคูมือ และเอกสารคุณภาพ ไดจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ ไดแก คูมือคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีทดสอบ เอกสารสนับสนุน ฉบับที่ 1 แบบฟอรมเพื่อใชในการบันทึกรวมทั้งหมด 63 แบบฟอรม มีสมุด
บันทึก (log book) รวมทั้งหมด 14 เลม ไดจัดทํารายช่ือเอกสารทั้งระบบคุณภาพในบัญชีรายชื่อแมบทเอกสาร (master list) 
เอกสารเหลานี้ไดผานการอนุมัติ และประกาศใชเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เม่ือนําไปทดสอบกับการปฏิบัติงานประจํามี
ขอบกพรองตางๆ คณะทํางานไดทําการปรับปรุงแกไขเอกสารตางๆ เหลานั้น ผลจากการปรับปรุงแกไข จนถึงปจจุบันใชคูมือ
คุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีทดสอบฉบับที่ 2     

3. ปรับปรุงสถานที ่เครื่องมือ และการจัดซื้อสินคาและบริการ สถานที่ไดแบงเปนสัดสวนสําหรับวิเคราะหจัดทํา
รหัสของหองปฏิบัติการใหเขาใจงาย และมีพื้นที่เพียงพอ หองช่ังสารมาตรฐาน หองเคร่ืองมือ และหองสกัด ใชพื้นที่ของชั้นที่ 1 
ของอาคารปฏิบัติการ งานสารพิษตกคาง ไดปรับปรุงอาคารรับตัวอยางเดิมเปนที่โลงไมมีการก้ันแบงบริเวณ ดังนั้นเพื่อปองกัน
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การเขาถึงตัวอยางและการปะปนกัน และปองกันสัตวเล้ียง จึงไดจัดทําการก้ันแบงบริเวณขึ้น โดยก้ันลอมรอบบริเวณอาคารรับ
ตัวอยางดวยโครงตาขายเหล็ก ใหผูสงตัวอยางสงใหผูรับตัวอยางตรงชองรับตัวอยางไดจุดเดียว สวนหองสกัดตัวอยาง หอง
เคร่ืองมือ และหองช่ังสารมาตรฐานเดิมมีหนาตางเปนบานเกล็ด และมีปญหาการควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 25 ± 5 °C จึง
ทําการปรับสภาวะแวดลอมใหมโดยตอเติมหนาตางกระจกแบบเล่ือนไดทั้งสามหองทําใหการควบคุมสภาวะแวดลอมดีขึ้น 
อุปกรณและสารเคมีที่ใชไดแก เคร่ือง GC-FPD ที่ผานการทวนสอบ เคร่ืองมือมีการดูแลรักษาและมีการสอบเทียบเคร่ืองมือปละ 
1 คร้ัง ไดแก เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม 2 และ 4 ตําแหนง, hot air oven, freezer, furnace, dispenser, liquid in glass 
thermometer, digital thermometer with probe, thermo-hygrometer, refrigerator, auto-pipette, volumetric flask, class 
A, measuring pipette class A, glass cylinder class A และสารมาตรฐาน purity ไมตํ่ากวา 90% จํานวน 5 ชนิด ไดแก 
chlorpyrifos (98.5%), diazinon (96.0%), ethion (96.5%), malathion (99.5%) และ pirimiphos-methyl (99.0%) สวน
สารเคมีในการสกัด ไดแก acetone, dichloromethane, sodium sulfate และ sodium chloride 

4. ทดสอบความใชไดของวิธีทดสอบ พบวาวิธีทดสอบน้ีมีความเหมาะสมในการทดสอบหาสารพิษตกคางกลุม
ออรกาโนฟอสฟอรัสในลําไยสด 5 ชนิด ไดแก diazinon, pirimiphos – methyl, malathion, chlorpyrifos และ ethion ดังนี้ 4.1) 
range อยูระหวางชวง 0.005-5 mg/kg  4.2) คาความเปนเสนตรง (linearity) เม่ือทดสอบระหวางความเขมขนใน range ที่
ได พบวามีคา R2 มากกวา 0.995 4.3) คาความแมน (accuracy) ของวิธีทดสอบพบวาความเขมขนที่ระดับตํ่าพบวา % 
recovery ของสารพิษกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสที่ระดับความเขมขน 0.01 mg/kg อยูในชวง 91-105%, ความเขมขนที่
ระดับกลาง พบวา % recovery ของสารพิษกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสที่ระดับความเขมขน 0.02 mg/kg อยูในชวง 90-98% และ
ความเขมขนที่ระดับสูง พบวา % recovery ของสารพิษกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสที่ระดับความเขมขน 2 mg/kg อยูในชวง 94-
97% 4.4) คาความเที่ยง (precision) ของวิธีทดสอบ พบวาคา % RSD อยูในชวง 3.32-15.67 และมีคา HORRAT ≤ 2 4.5) 
ขีดจํากัดของการตรวจพบ ความเขมขนตํ่าสุดของสารที่วิธีนี้จะตรวจพบ limit of detection (LOD) = 0.006 มก./กก. และ 
limit of quantitation (LOQ) = 0.01 mg/kg 4.6) specificity ไดคา % RSD ของ retention time อยูในชวง 0.053-1.178 และ
คา resolution ≥ 1.0   4.7) การประมาณคาความไมแนนอนของวิธีทดสอบ การหาคาความไมแนนอนของการทดสอบหา
ปริมาณสารตกคางในลําไยมีคาเทากับ ±0.017   

 5. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ หองปฏิบัติการสามารถควบคุมผลการทดสอบภายในได solvent blank 
sample blank ทดสอบ recovery และบันทึกลง control chart โดยใชเกณฑยอมรับ 60-115 % ทันที duplicate  sample  ฉีด
สารมาตรฐานค่ันทุกการฉีดตัวอยาง 10 คร้ัง retest กรณีไมผานเกณฑคา กําหนดตาม MRL ตองหาสาเหตุและทําการแกไข 
สวนคุณภาพภายนอกในเดือนเมษายน 2553 การเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการในตัวอยางถ่ัวฝกยาวจากบริษัทหอง
ปฏิบัติกลาง พบวาการวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่พบมีผลเปนที่นาพอใจ ในขณะท่ีการทดสอบความความชํานาญ
ในหองปฏิบัติการ (proficiency testing) ใชตัวอยางจาก NMI (National Measurement Institute, Australia)  

6. ตรวจติดตามคุณภาพภายในและภายนอก พบขอบกพรองจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจ
ประเมินเบื้องตนและการตรวจประเมินจริง ส้ินสุดกันยายน 2553 เปนขอยอยรวมทั้งหมด 86 ขอ ดานวิชาการ และบริหาร ได
มอบหมายผูจัดการดานวิชาการและเจาหนาที่หองปฏิบัติการดําเนินการแกไขขอบกพรองใหเสร็จส้ินใหเปนระบบ     

7. ประชุมทบทวนระบบบริหาร จํานวน 2 คร้ัง 21 เมษายน และ 8 มิถุนายน 2553 มีการเสนอแนวทางคิดในการ
ปรับปรุงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และการฝกอบรม เพื่อเปนการพัฒนาระบบใหมีคุณภาพมากข้ึน ผูบริหาร
สูงสุดไดใหการสนับสนุนงบประมาณเรงดวนป 2553 เพิ่มเติมจากงบปกติที่ใชอยู อีกจํานวน 330,000 บาท จากกรมวิชาการ
เกษตร และจาก สวพ.1 อีก 200,000 บาท รวมทั้งหมด 530,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร การสอบ
เทียบป 2553 และการซ้ือเคร่ืองมือที่ตองการเพิ่มเติม ไดแก การซอมแซมเคร่ือง GC-MS, จัดซื้อเคร่ือง homogenizer และ
เคร่ืองสํารองไฟฟา ปรับปรุงอาคารรับตัวอยาง และหองวิเคราะห และวางแผนสําหรับการขอรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 ให
ไดรับรองตามแผนการปฏิบัติงานภายในเดือนกันยายน 2553     

8. ย่ืนขอรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 กลุม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตไดย่ืนขอรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ตอสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตรการแพทยในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 รหัสขอการรับรอง HP 225/52 ในการ
วิเคราะหสารตกคางในลําไยสดสงออกในกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 5 ชนดิ คือ diazinon, pirimiphos – methyl, malathion, 
chlorpyrifos และ ethion วิธี in-house method based on Steinwandter (1985) โดยใชเคร่ือง GC-FPD หนวยรับรอง สมป. 
ทําการตรวจประเมินเบื้องตน (pre-assessment) เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  และสรุปผลการตรวจโดยใหขอบกพรอง 
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จํานวน 37 ขอ ผูตรวจประเมินใหสงการแกไขขอบกพรองภายใน 30 วัน หองปฏิบัติการไดดําเนินการแกไขจนเสร็จภายใน 30 
วัน และสงแนวทางการแกไข เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2553  หนวยรับรอง สมป. ทําการตรวจประเมินจริง (on-site assessment) 
เม่ือวันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 และสรุปผลการตรวจใหขอพกพรอง จํานวน 32 ขอ คณะผูตรวจประเมินใหสงการแกไข
ขอบกพรองภายใน 90 วัน หองปฏิบัติการไดดําเนินการแกไขจนเสร็จภายในเวลาเพียง 7 วัน และสงแนวทางการแกไข เม่ือวันที่ 
7 กันยายน 2553 คณะผูประเมินของ สมป.ไดนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการรับรองหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย คณะผูประเมิน สมป.ไดนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการรับรองความสามารถดานสาธารณสุข 
และมีมติเห็นชอบใหการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สวพ.1 กรม
วิชาการเกษตร มีผลต้ังแตวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ลําดับการรับรองที่ 1192/53 อายุการรับรอง 3 ป โดยหองปฏิบัติการจะถูก
ตรวจติดตาม (surveillances) อยางนอยปละ 1-2 คร้ัง และตรวจประเมินใหมทุก 3 ป มีขอบขายที่รับการรับรอง 1 วิธีการ
ทดสอบ หองปฏิบัติการสามารถใชเคร่ืองหมายรับรองความสามารถไดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 กับผลการ
วิเคราะหตามขอบขายที่ขอการรับรองการวิเคราะหสารตกคางในลําไยสดสงออกในกลุมออรแกโนฟอสฟอรัส 5 ชนิด คือ 
diazinon, pirimiphos – methyl, malathion, chlorpyrifos และ ethion ปจจุบัน สมป. มีหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองจาก
ภาครัฐ 68 แหง (32%) ที่เหลือเปนภาคเอกชน   

9. การนําไปใชประโยชน เปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในผลการทดสอบดานสารพิษตกคางในผลิตผล
การเกษตรวาไดผานการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 และชวยลดการสูญเสียเงินตราไหลออกไปตางประเทศ
ได ลดตนทุนเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลัก GAP และผูสงออก และในใบรายงานผลการทดสอบ (test report) 
ตาม ISO/IEC 17025: 2005  ระบุรูปสัญลักษณคูระหวาง ilac-MRA และสัญลักษณอักษร Q คือ มาตรฐานเดียว ตรวจครั้ง
เดียวยอมรับทั่วโลก (one standard - one test - accepted everywhere) แตอยางไรก็ตามในอนาคตความรวมมือลงนาม
บันทึกความเขาใจระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อนําระบบนี้ไปสูการใชประโยชนสงออกสินคาเกษตรนั้นเปนส่ิงจําเปนที่ตอง
ดําเนินการ เพราะปจจุบันยังขาดการเช่ือมโยงกัน หองปฏิบัติการ กพป. ในป 2553 สวพ.1 ไดออกใบรับรองใหลูกคาสงออก
จํานวน 127 ตัวอยาง (คิดเปนปริมาณ 2,794 ตัน) มีการวิเคราะหตัวอยางของลําไยสดสงออกไปประเทศฝรั่งเศสมากที่สุด 
รองลงมา ไดแก สิงคโปร อังกฤษ เนเธอรแลนด เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุน ตามลําดับ ในรายการที่ขอรับรองพบ chlorpyrifos 
มากที่สุด จํานวน 86 ตัวอยาง ปริมาณท่ีพบอยูในชวง 0.01 - 0.54 mg/kg รองลงมา ไดแก malathion จํานวน 5 ตัวอยาง 
ปริมาณท่ีพบ 0.01-0.02 mg/kg, ethion จํานวน 1 ตัวอยาง ปริมาณท่ีพบ < 0.01 mg/kg และ pirimiphos-methyl จํานวน 1 
ตัวอยาง ปริมาณท่ีพบ 0.01 mg/kg ตามลําดับ  

 
สรุปผลการทดลอง 

การไดรับรองเปนการสรางความเขมแข็งใหกับงานบริการของกรมวิชาการเกษตรในสวนภูมิภาค และเปนการสนับ 
สนุนหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายโดยยกระดับใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และสากล โดย
หองปฏิบัติการมีแผนขยายขอบขายย่ืนขอรับรองระบบ ISO/IEC 17205: 2005 ตอไปในอนาคต     

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะผูบริหารกรมวิชาการเกษตรทุกทานที่ไดสนับสนุนการจัดทําระบบ ISO/IEC 17025: 2005 และ
จัดสรรงบประมาณโครงการเรงดวนป 2553 และคณะทํางานขอขอบคุณนายพงษพันธุ จึงอยูสุข และนางสาวสิรี สุวรรณเขต
นิคม อดีตหัวหนากลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต (กพป.) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1) ที่
ไดวางรากฐานระบบคุณภาพ และนายสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ อดีตผอ. สวพ.1 นายอุทัย นพคุณวงษ ผอ.สวพ.1 และคณะ
ผูบริหาร สวพ.1 ทุกทาน และคณะที่ปรึกษาจากสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต (สปผ.) ไดแก ผอ. สปผ. นางสาวปภัสสรา 
พิมพพันธุ หัวหนากลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร และนายยงยุทธ ไผแกว นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ตลอดจนขอบคุณ
คณะทํางานในระบบคุณภาพกพป. สวพ.1 ทุกทาน  
 

 เอกสารอางอิง 
นิรนาม. 2548. ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ  

อุตสาหกรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ). กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 28 หนา. 
Steinwandter, H. 1985. Universal 5-min on-line method for extracting and isolating pesticide residues and industrial chemicals.  

Fresenius Z. Anal. Chem. 322: 752 – 754. 
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